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Pregão no 2024.07.04.01/PE/PMC - Resposta à Impugnação ao Edital de 
Pregão Eletrônico, protocolizada Pelo Sistema da Plataforma 
https://bnc.org.br, pelo Sr. Fernando Ferraz Arruda, representante da 
empresa HOSPILAB HOSPITALAR EIRELI, inscrita no CNPJ No 
31.531.928/0001-26, com sede na Av. dos Estudantes, No 2850, Sala A, CEP. 
86.200-000, Ibipor5/PR,  e-mail:  licitacao.hospilabhospitalar@gmailcom,  
aos 01/08/2024 As 10H:59M. 

S 

Trata-se de impugnação interposta, tempestivamente, pelo Sr. Fernando Ferraz 
Arruda representante da empresa HOSPILAB HOSPITALAR EIRELI, inscrita 
no CNPJ No 31.531.928/0001-26, com sede na Av. dos Estudantes, No 2850, 
Sala A, CEP. 86.200-000, IbiporS/PR, e-mail:  
licitacao.hospilabhospitalar@gmail.com, que interpôs ao 10  dia de agosto de 
2024, impugnação ao Edital de Pregão Eletrônico no 2024.07.04.01/PE/PMC, em 
face do ato convocatório, que tem por objeto a AQUISICÃO DE EQUIPAMENTO E 
MATERIAL PERMANENTE PARA A ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SACIDE 
JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL MONSENHOR ANTONINO, CONFORME 
PROPOSTA No 11463.735000/1220-01 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE 
DESTINADO AO MUNICÍPIO DE CROATA-CE. 

Alega o impugnante em síntese que as especificações técnicas dos itens 2 (Monitor 
Multiparamétrico) e 6 (Cardioversor) do termo de referência estão elaboradas 
de modo que direcionam a aquisição dos referidos itens para determinadas marcas e 
que as mesmas necessitam ser reformuladas para abranger mais marcas disponíveis 
no mercado e possibilitar uma contratação mais vantajosa para a municipalidade. 

Vale informar que houve uma contestação da impugnação da empresa HOSPILAB 
HOSPITALAR EIRELI, por parte da empresa EQUIMED EQUIPAMENTOS 
HOSPITALARES via  e-mail,  vejamos: 
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De imediato as impugnações e contestações foram encaminhadas para o setor de 
planejamento que é o setor desta municipalidade responsável pela elaboração do 
termo de referência para que se pronunciem e façam as devidas recomendações e 
eventuais alterações em relação as especificações dos itens impugnados. 

É o relatório. 

I —DO MÉRITO 

Uma vez preenchidos os requisitos legais para o recebimento da impugnação 
apresentada, passa-se a analisar o mérito das alegações. 

Preliminarmente, cabe elucidar que em 26/07/2024,  o Município de Croata-CE, por 
intermédio da Secretaria Municipal de Saúde,  lançou Edital de Pregão Eletrônico 
No 2024.07.04.01PE/PMC,  cujo objeto é a AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E  
MATERIAL PERMANENTE PARA A ATENCAO ESPECIALIZADA EM SACJDE  
JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL MONSENHOR ANTONINO, CONFORME  
PROPOSTA No 11463.735000/1220-01 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE  
DESTINADO AO MUNICÍPIO DE CROATA-CE. 

É importante informar que a definição do objeto é feita após análise das necessidades 
a serem atendidas, das soluções disponíveis no mercado para atendimento à demanda 
e do histórico das contratações similares realizadas pela municipalidade e demais itens 
do ETP, com a observância as orientações, as premissas e as especificações técnicas 
definidas pela  area  demandante. 

Uma vez realizados os estudos quanto à vantajosidade operacional, financeira e 
gerencial, descreve-se, de forma simples e resumida, o objeto que melhor atenda as 
necessidades do Município, 

Justificando a escolha da solução a ser contratada com a exposição dos motivos que 
levaram a convicção quanto à melhor escolha do ponto de vista da vantajosidade 
operacional, técnica financeira. 

Entretanto, algumas soluções podem necessitar de reformulações para melhor atender 
as necessidades do órgão contratante para que possam cada vez mais melhorar a 
execução de seus serviços e consecutivamente o atendimento da população 
beneficiada. 

No caso em tela, o setor de planejamento se manifestou de forma favorável a 
reformulação das especificações técnicas dos itens 2 (Monitor Multiparamétrico) e 
6 (Cardioversor) do termo de referência para que a contratação se torne mais 
abrangente, de modo a proporcionar a participação de mais marcas no certame, o que 
pode aumentar o número de concorrentes, fazendo com que as chances de uma 
contratação mais vantajosa sejam ainda maiores para a municipalidade.  
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As alterações propostas pelo setor de planejamento estão anexas na resposta do 
pedido de esclarecimento, assim como as transcreveremos abaixo: 

Em resposta alteramos o item 2 (Monitor Multiparamétrico) para as seguintes 
especificações:  

Monitor multiparâmetro- Tela de 10 à 12 polegadas sensível ao toque; alga de 
transporte; mínimo 05 curvas de parâmetros e números grandes. Capaz de armazenar 
até 120 horas de eventos de alarme, bem como tendências gráficas e numéricas, com 
revisão  "full- disclosure;  deve possuir possibilidade futura de conexão entre no mínimo 
08 monitores sem necessidade de central; deve contemplar menu para guiar 
profissionais de saúde em sua rotina de pré e pós atendimento hospitalar, além de 
auxiliar quanto à falhas e duvidas em todos os parâmetros. Deve possuir possibilidade 
futura para uso de controle remoto. Alarmes audiovisuais com 3 (três) níveis de 
prioridade. Pressão invasiva: faixa de medição: 1 a 300mmhg; deve permitir rotulagem 
e ajustes de alarmes; capnografia: deve mensurar etco2 através do método  
mainstream;  faixa de 0 a 150 mmhg e frequência respiratória  minima  de 3 a 150rpm; 
apresentação da onda de capnografia e dos respectivos valores de etco2 e respirações 
/minutos; utilização em pacientes adultos, pediátricos e neonatos; deve permitir a 
utilização em pacientes intubados e não intubados. 

Em resposta alteramos o item 6 (Cardioversor), para as seguintes especificações:   

Cardioversor- Equipamento para tratamento de pacientes através da administração 
de terapias elétricas: desfibrilação, desfibrilação sincronizada (cardioversão), 
desfibrilação externa automática (dea), marcapasso transcutâneo e desfibrilação 
interna; deve permitir a monitoração do parâmetro de ecg; deve permitir a 

possibilidade futura de spo2, pni e c02  mainstream;  deve possuir tela de lcd colorida 
ou eletroluminiscente  (el)  de, pelo menos, 6 polegadas; deve possuir menus para 
configuração e ajustes de seus diversos parâmetros, navegáveis através de seletor 
giratório ou teclado; deve possuir alarmes visuais e sonoros para os parâmetros 
medidos (limites alto e baixo) e alarmes funcionais / técnicos; registrador térmico 
incorporado, para registro em papel termossensivel com largura  minima  de 50 mm; 
deve possuir bateria de  lib°  ou níquel- hidreto metálico recarregável com autonomia  
minima  para 2 horas de monitoração ou 100 descargas; bateria de fácil troca, podendo 
ser executada pelo próprio usuário com tempo de carregamento máximo de 4 horas. 
Grau de proteção de pelo menos ip44; comunicação exclusivamente sem fio com 
computador; deve possuir rotina de testes a ser aplicada pelo usuário (teste do usuário 
ou  user test);  terapias elétricas: deve contar com saída única de conexão para  pas  
rígidas de desfibrilação e eletrodos multifunção, para fornecimento das terapias 
elétricas de desfibrilação, desfibrilação sincronizada (cardioversão), desfibrilação 
externa automática (dea), marcapasso transcutâneo e desfibrilação interna; 
desfibrilação: tecnologia bifasica de desfibrilação; deve possuir, pelo menos, 10 escalas 
de energia disponíveis para seleção do usuário; carga de energia de 200 j em  
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máximo, 5 segundos e tempo máximo desde o inicio da análise do ritmo cardíaco até 
ao fim da carga e prontidão para descarregar de até 15 segundos; do ligamento inicial 
até a conclusão do carregamento de até 15 segundos; descarga deve ser feita pelas  
pas  rígidas ou eletrodos multifunção; o conjunto de  pas  rígidas deve possuir os 
comandos de carga e entrega de energia; deve possuir recurso de remoção de energia 
não entregue pelo usuário, para sua segurança, e remoção automática depois um 
período de tempo; desfibrilação sincronizada: (cardioversão). Sincronização pela onda r 
através do cabo de ecg de no máximo 60s, e marcação da mesma em tela; o 
sincronismo deverá ser acionado pelo usuário através de botão ou opção de menu; 
descarga deve ser feita pelas  pas  rígidas ou eletrodos multifunção; desfibrilação 
externa automática (dea): modo dea, para utilização em pacientes vitimas de parada 
cardiorrespiratória (per) e que requerem um pronto atendimento pelo usuário; o 
equipamento deverá orientar o usuário através de comandos de voz, sonoros e visuais; 
descarga deve ser feita somente pelos eletrodos multifunção; eletrodo multifunção que 
atenda pacientes adultos e pediátricos na mesma pega, como também em modo dea e 
marcapasso na mesma peça. 

Os itens com novas especificações foram encaminhados ao setor de compras para 
elaboração de nova estimativa de preços e demais tramites processuais habituais da 
municipalidade. 

II —DA CONCLUSÃO 

Após análise, e com base na fundamentação supra, decido conhecer e, no 
mérito, DEFERIR a impugnação em epígrafe interposta pelo Sr. Fernando Ferraz 
Arruda, representante da empresa HOSPILAB HOSPITALAR EIRELI, inscrita 
no CNP) No 31.531.928/0001-26, com sede na Av. dos Estudantes, No 2850, 
Sala A, CEP. 86.200-000, Ibipora/PR, e-mail:  
licitacao.hospilabhospitalar@gmail.com, para alterar as especificações dos 
itens 02 e 06 do termo de referência,  mantendo-se, assim, os demais termos 
constantes nos itens do Edital publicado. 

Croata-CE, em 22 de agosto de 2024. 

e de-Carvalho 
ontratação/Pregoeiro  
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